
Anleitung:
TAP Blood Collection® Device II

Inhalt des Testkits:

● 1 TAP Blood Collection® Device II

● 1 Rücksendekuvert

● 1 Analyse-Auftrag

● 2 Alkoholtupfer zur Desinfek-  
 tion, davon 1x Reserve

●	2	Pflaster,	davon	1x	Reserve
● 2 Tupfer

● 1 Versandhülle

Das TAP Blood Collection® Device II 
wird in einer sterilen Verpackung  
geliefert. Bitte beachten Sie das 
Verfallsdatum.

Einweggerät nicht wieder ver-
wenden!

1. Hintergrundinformationen

2. Versand

Bitte wenden

Mit diesem Knopf... 

...wird im Gerät ein Ballon zusammengedrückt und... 

...ein Zahnkranz mit 30 Mikronadeln aktiviert. Mit den Mikronadeln 
wird die Haut punktiert.

Es muss nur das Röhrchen eingesandt werden. 
Röhrchen beschriften und in die Schutzhülle 
legen.

Zum Versand legen Sie das Röhrchen in die  
Versandhülse, um es vor Beschädigungen zu 
schützen.

Beim Loslassen des Knopfes entsteht im 
Ballon ein Vakuum und die punktierte Stelle 
beginnt zu Bluten. Das Blut tropft in ein 
Röhrchen und wird darin gesammelt.

WICHTIG! 

Bevor Sie mit der Blutentnahme 
mit TAP Blood Collection® Device II 
beginnen, lesen Sie bitte diese  
Anleitung genau durch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
IABC, Telefon +41 (0)71 666 83 80 

Senden Sie die Probe am gleichen Tag, mit dem Analyse- 
Auftrag im Rücksendekuvert, an uns zurück (bitte nicht am 
Freitag bzw. am Wochenende versenden).
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● Bei Auftrag über BeraterIn Stempel der Praxis in   
	 der	Kopfleiste.
● Die vollständigen Patientendaten.

● Die gewünschte Analyse ankreuzen.

● Unterschrift Patient/in auf dem Analyse-
 Auftrag, denn sonst kann der Auftrag leider  
 nicht ausgeführt werden.

● Die Probe mit vollständigem Namen und Geburts- 
 datum beschriften.

Bitte beachten Sie, dass der Analyse-Auftrag 
komplett ausgefüllt ist:

Alles ins beigelegte Rücksendekuvert packen und zur Post bringen.
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VORBEREITUNG: 

Wählen Sie eine Stelle am 
Oberarm aus. Sichtbare Haare 
für ordnungsge- 
mässe Anhaftung auf der 
Haut abrasieren.

 
Öffnen	Sie	die	Verpackung	
indem Sie die Abdeckung von 
der losen Ecke aus vollständig 
von der Schale abziehen.

 
Regen	Sie	den	Blutfluss	an	der	
Blutentnahmestelle an, indem 
sie mit leichtem Andruck ca. 
60 Sekunden auf der Stelle 
reiben. Wenn sich die Stelle 
warm anfühlt und evtl. leicht 
errötet ist, wurde die Durch-
blutung ausreichend angeregt.

Die ausgewählte Entnah-
mestelle mit beigelegtem 
Alkoholtupfer reinigen und 
vollständig trocknen lassen.

Die	Auflage	von	der	Unter-
seite des TAP Blood Collec-
tion® Device II abziehen und 
entsorgen. Klebeseite nicht 
berühren.

BLUTSAMMLUNG: 

TAP Blood Collection® Device 
II auf den Oberarm platzieren, 
wobei das Entnahmeröhrchen 
in Richtung des Ellenbogens 
zeigt. Das Gerät durch festes 
Drücken am Arm anheften. 
Das Gerät nicht bewegen oder 
neu positionieren. 

Schritt 6 sorgfältig beach-
ten! Das Entnahmeröhrchen 
muss bei Positionierung auf 
dem Arm in Richtung Ellenbo-
gen zeigen. Die Klebeseite des 
TAP II kann nur ein Mal auf die 
Haut appliziert werden.

Gerät seitlich umgreifen und 
Knopf mit Fingern eindrü-
cken. Bei Bedarf Knopf mit 
der	Handfläche	eindrücken.
(oder bei Schwierigkeiten eine 
2. Person um Hilfe bitten, den 
Knopf zu drücken).

Knopf FEST und vollständig 
in das Gerät drücken, bis ein 
KLICK hörbar ist.

Hand vom Gerät nehmen. Der 
Knopf springt wieder hoch. 
Maximal 4:00 Minuten warten.

Den Arm in vertikaler Posi-
tion hängen lassen, wobei 
das Röhrchen gerade auf 
den Boden zeigt. Durch die 
Schwerkraft	fliesst	das	Blut	in	
das Röhrchen.
Zeitmessung: Möglicherwei-
se	fliesst	das	Blut	nicht	sofort.	
Die Entnahme sollte nach 
höchstens 4 Minuten abge-
schlossen sein. 

Wenn das Blut die Ziellinie 
erreicht hat ODER nach Ab-
lauf von 4 Minuten mit dem 
nächsten Schritt fortfahren.

a. Gerät seitlich umgreifen 
und langsam vom Arm weg-
ziehen). Röhrchen zu jeder 
Zeit nach unten gerichtet 
halten. Unverzüglich mit 
Teil b fortfahren.

b. Das Röhrchen mit einer 
Hand aufrecht halten. Mit 
der anderen Hand das Gerät 
LANGSAM vom Röhrchen 
wegbiegen. Das Röhrchen mit 
dem Deckel fest verschliessen.

c. Das Röhrchen ein- oder 
zweimal kräftig schütteln, 
damit das Blut innerhalb des 
Röhrchens bewegt wird. Das 
Röhrchen mindestens 10 wei-
tere Male hin und her kippen, 
um den gesamten Innenraum 
des Röhrchens zu benetzen.  

Entnahmestelle mit Tupfer rei-
nigen	und	Pflaster	aufbringen.	
Anweisungen für den Trans-
port des Röhrchens ins Labor 
für die Analyse befolgen. 
TAP Blood Collection® Device 
II ordnungsgemäss entsorgen. 
Fertig!
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3. Anweisung für die Blutentnahme mit dem TAP Blood Collection® Device II


